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75X EL 
Documenting Process Calibrator 

Instruction Sheet 

Display Languages 
To change the display language:  

1. Push s. 

2. Push Y twice. 

3. Push  three times. 

4. Push . 

5. Push  or  to highlight the language choice. 

6. Push  to confirm the language choice. This language is 
the power-up default. 

7. Push s to exit Setup mode. 

Go to www.Fluke.com to find the Users Manual for this Product. 

Idiomas de Exibição 
Como alterar o idioma de exibição:  

1. Pressione s. 

2. Pressione Y duas vezes . 

3. Pressione  três vezes. 

4. Pressione . 

5. Pressione  ou  para selecionar a opção de idioma. 

6. Pressione  para confirmar a opção de idioma. Este idioma 
é o padrão quando o aparelho é ligado. 

7. Pressione s para sair do modo de Configuração. 

Acesse www.Fluke.com para encontrar o Manual do Usuário para esse 
Produto. 

(Portuguese) 

显示语言 
要更改显示语言：  

1. 按 s。 

2. 按两下 Y。 

3. 按三下 。 

4. 按 。 

5. 按  或  突出显示语言选项。 

6. 按  确认语言选择。启动后默认使用该语言。 

7. 按 s 退出“设置”(Setup) 模式。 

访问 www.Fluke.com 查看产品用户手册。 

(Simplified Chinese) 

표시 언어 

표시 언어를 변경하려면:  

1. s 버튼을 누릅니다. 

2. Y 버튼을 두 번 누릅니다. 

3.  버튼을 세 번 누릅니다. 

4.  버튼을 누릅니다. 

5.  또는  버튼을 눌러 원하는 언어를 선택합니다. 

6.  버튼을 눌러 선택한 언어를 확인합니다. 전원을 켜면 
기본적으로 이 언어가 사용됩니다. 

7. s 버튼을 눌러 설정 모드를 종료합니다. 

이 제품에 대한 사용 설명서는 www.Fluke.com에서 확인하십시오. 

(Korean) 

Языки интерфейса 
Изменение языка интерфейса:  

1. Нажмите s. 

2. Нажмите дважды Y.  

3. Нажмите  три раза. 

4. Нажмите . 

5. Нажмите  или  чтобы выбрать требуемый язык. 

6. Нажмите  для подтверждения выбора языка. Данный 
язык выбран по умолчанию. 

7. Нажмите s для выхода из режима настройки. 

Руководство пользователя для данного прибора доступно на 

веб-сайте www.Fluke.com. 

(Russian) 

 

 

 


